HB55 — inprogrammering IR och fjarr 2014-12-01

Gul 6 mm tejp i skrivaren. 12VDC. Anslut férst mini DIN sedan spanningen . (Ignorera att reld
drar och sldpper nir HB55 Light ansluts). Ta fram tva fjarrkontroller (991) med lock och en

IR-mottagare (971).
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Starta Sensorscanner 1.0.2

Kér: ComTest. Kontrollera versionsnummer. (01 till vanster ar initieringsnummer for HB55
Light, 02 HB55 Standar, 05 HB55 Cabby). ““are (] HBSS L.;,)L t wlk }.’\, ){ .




HB55 —inprogrammering IR och fjarr 2014-12-01

Om nummer inlagt kér: RS Sensor!! (ReSet)
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Tryck en gang pa vardera "hinglds”knapparna. LED slicks nir knapparna trycks ner =
inprogrammering klar.

Enheten &t nu Klar (61 alt skanna Sensor 16 till Com1

Koppla forst bort spanningen sedan mini DIN.

Fast etiketterna pa insidan av lddans kanter. Inte i locket.



